Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, vykdo Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją. 
Vadovaujantis Tarnybai Įstatyme nustatyta pažeidimų prevencijos funkcija, šiuo metu atliekama Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomo pirkimo Nr. 739513 “ Portatyvinės ultragarsinės sistemos pirkimas”, kuris skaidomas į dvi dalis (toliau – Pirkimas) dokumentų atitikties Įstatymui ir su jo įgyvendinimu susijusiems teisės aktams peržiūra (peržiūra prevenciniais tikslais atliekama tam tikra apimtimi).  
Prevencine tvarka peržiūrėjusi Pirkimo dokumentus, įvertinusi Perkančiosios organizacijos pateiktą informaciją ir dokumentus, Tarnyba teikia pastabas ir rekomendacijas (toliau – Rekomendacija) dėl Pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų. Pažymėtina, jog analogiškos pastabos teikiamos dėl abiejų pirkimo dalių.
1. Dėl techninės specifikacijos reikalavimų  
[bookmark: _Hlk180481151][bookmark: _Hlk180502053]Tarnyba prašė Perkančiosios organizacijos nurodyti bent kelis gamintojų modelius pilnai atitinkančius Pirkimo Techninės specifikacijos (toliau – TS) reikalavimų visumą. Perkančioji organizacija nurodė, kad TS kiekvienai pirkimo daliai keliamus reikalavimus atitinka šie modeliai: 1) gamintojas: Esaote, modelis: MyLab Sigma, 2) gamintojas: FujiFilm, modelis: SonoSite PX, 3) gamintojas: Mindray, modelis: Zeus. 
Tarnyba atliko nurodytų modelių atitikties TS vertinimą ir nustatė, kad SonoSite PX neatitinka TS 5.2 papunkčio „≥ 2 USB jungtys išorinėms laikmenoms“ reikalavimo, nes pats ultragarso aparatas turi tik 1 (vieną) USB jungtį, o kitos jungtys yra prie vėžimėlio, kuris šiuo atveju nėra perkamas. 
Tarnyba tai pat neturėjo galimybės  įsitikinti, kad nurodytas aparatas atitinka TS 2.5, 2.7, 4.1.1, 4.1.3, 4.2.2, 4.4, 5.1 punktų reikalavimus, nes Perkančioji organizacija atitiktį nustatytiems parametrams grindžia, kad „<...> skaičius yra įprastas“. Atsižvelgiant į tai,  Tarnyba prašo paaiškinti kaip Perkančioji organizacija vertins tiekėjų pasiūlymų atitiktį šiam reikalavimui, t. y. koks parametro dydis yra laikytinas įprastu, kokie dokumentai tai pagrįstų (patvirtintų) ir kaip bus vertinami pasiūlymai, jei Tiekėjai nurodys, kad jų siūlomos įrangos parametrai yra įprasti.
Taip pat, pagal Perkančiosios organizacijos pateiktus duomenis, Tarnyba negalėjo įsitikinti, kad nurodytas Esaote modelis MyLab Sigma atitinka TS 3.1 punkto reikalavimus, Konvekcinis daviklis:
             1. Palaikomas dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,2 iki 5 MHz; 
2. Apžiūros lauko kampas ≥ 70°;
3. Elementų kiekis ≥ 128.“ 
 Atkreiptinas dėmesys, jog Perkančiosios organizacijos Tarnybai pateiktuose dokumentuose informacija dėl TS 2.5 punkto reikalavimo „Skaitmeninių kanalų skaičius“ atitikties nurodyta skirtingose  pateikto katalogo vietose, t. y. 6 psl. reikšmė- >3 000 000 ir 12 psl. reikšmė - >4 000 000. Atsižvelgiant į tai, kyla abejonių dėl pateikto dokumento „Sigma datasheet“ ir jame pateiktos informacijos patikimumo bei autentiškumo (neaiški lapų numeracija, darytina prielaida, kad dokumentas galimai yra neoriginalus, o informacija paimta  iš skirtingų katalogų). 
           Atsižvelgiant į aukščiau nurodytą, darytina išvada, kad šiuo atveju TS nurodytų reikalavimų visumą galimai atitiktų tik vieno gamintojo siūloma įranga – Mindray modelis  Zeus, todėl TS galimai parengta pritaikant reikalavimus konkrečiai įrangai ir taip yra ribojama kitų tiekėjų, galinčių pasiūlyti analogišką įrangą, konkurencija.

2. Dėl nustatytos Pirkimo vertės
             Pirkimo sąlygų 2.4. punkte nurodyta Pirkimui skirta lėšų suma eurais be PVM:
2.4.1. 1 pirkimo objekto dalis – ne daugiau kaip 57.818,18 Eur be PVM.  
2.4.2. 2 pirkimo objekto dalis – ne daugiau kaip 57.818,18 Eur be PVM.
Be kita ko, Pirkimo sąlygų 2 priedo 4 dalies lentelėje pažymėta, jog perkamas kiekis yra 8 komplektai kiekvienai pirkimo daliai, t. y. šiuo atveju vieno komplekto kaina būtų apie 57 818,18/8=  7 227,27 Eur be PVM. 
Atkreiptinas dėmesys, kad Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad pasiūlymai atitiktų TS nustatytų reikalavimų visumą, o tiekėjai  galėtų konkuruoti kainos prasme. Šiuo atveju, įvertinus pateiktą informaciją apie įrangos modelius, Tarnybos nuomone gamintojo Esaote modelis MyLab Sigma ir gamintojo FujiFilm modelis SonoSite PX rinkoje yra ženkliai brangesni, todėl galimai tiekėjai neteiktų pasiūlymų bei nekonkuruotų tarpusavyje. Be kita ko, rinkos konsultacijos metu buvo gauta pastabų ir dėl TS parametrų į kurias Perkančioji organizacija neatsižvelgė bei nekeitė (netikslinto) nustatytų reikalavimų, be to, tiekėjams kilo klausimų ir dėl nustatyto  biudžeto atsižvelgiant į siekiam įsigyti įrangos kiekį. 
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau darytina išvada, kad TS  šiuo atveju galimai yra pritaikytas konkretaus gamintojo įrangai, t. y. tik vienam gamintojo  Mindray modeliui Zeus.
             Įvertinus nurodytą, Tarnyba rekomenduoja šį Pirkimą nutraukti ir pakoregavus TS skelbti iš naujo arba pateikti Tarnybai konkrečius įrodymus, patvirtinančius, kad TS visumą atitinka kelių gamintojų įranga ir TS nepritaikyta konkrečiam prietaisui.
            Pažymėtina, kad visais atvejais sprendimą dėl tolimesnio Pirkimo procedūros vykdymo ar nutraukimo priima pati Perkančioji organizacija, nes Tarnybos pateikta Rekomendacija nėra privalomojo pobūdžio įpareigojimas, tačiau Perkančiajai organizacijai, neatsižvelgus į Rekomendaciją, yra sprendžiamas klausimas dėl Pirkimo perdavimo išsamiam vertinimui. 


